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BADAKIA

OSRODEK BADAN
SRODOWISKA
| ZAGROZEN NATURALNYCH

Posiada akredytacje
AB 418 w zakresie:

Badan i pomiaréw

w srodowisku pracy:

* pobierania probek powietrza,

* oznaczania stezen substanc;ji
chemicznych i pytowych,

» pomiaru hatasu, drgan,
oswietlenia, pol elektro-
magnetycznych.

Badan i pomiaréw

w srodowisku ogéinym:

* pobierania probek gazéw
odlotowych,

* 0znaczania stezen substancji
chemicznych i pytowych
w gazach odlotowych,

« pomiaru emisji do powietrza,
hatasu, pdl elektromagne-
tycznych.

Pobierania prébek:

» wod powierzchniowych,
podziemnych, przeznaczonych
do spozycia,

* Sciekow,

» osadow Sciekowych.

Badan fizyko-chemicznych:

* wod i Sciekow,

* wyciggow wodnych,

* osadow i odpadéw,

« gleb/gruntéw,

« produktow naftowych,

* substancji chemicznych.

Badan mikrobiologicznych:

*wod,

» osadow Sciekowych.

Badan spalin pojazdow

gorniczych.
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 18854/ZL/19

wykonano wg umowy nr CBO-71/19

Nr zlecenia wg CBIiDGP: 4/19/00268

MIEJSKIE PRZEDSIEBIORS'[WO GOSPODARKI
KOMUNALEJ W BIE’CZU SPOLKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA

38-340 BIECZ, ul. RYNEK 18

Zgodnie ze zleceniem i przeprowadzonymi uzgodnieniami
wykonano badania w jednej prébce.

Liczba stron zawartych w sprawozdaniu: 3.

Sprawozdanie sporzadzit: .
mgr inz. Matgorzata Swieczak Specjalista ds. Badan Srodowiska i

Zagrozen Naturalnych

Sprawozdanie autoryzowat:

Podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez:
Irena Malczyk Kierownik Pracowni Obstugi Klienta

Zatwierdzit: ,
mgr Monika Mroczka Z-ca Dyrektora Osrodka Badan Srodowiska i

Zagrozen Naturalnych

Ledziny, dn. 25.11.2019
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CBIiDGP Sp. zo.0.

Sprawozdanie z badan
Nr 18854/ZL/19

z dnia 25.11.2019

Stron: 3

Strona: 2

Zatacznik nr 2/1 do PO-17, wydanie VIl z 31.07.2019 r.

Nazwa klienta:

MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALEJ W BIECZU SPOLKA Z

OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
38-340 BIECZ, RYNEK 18

Miejsce pobierania probki: Oczyszczalnia Sciekéw w Bieczu ul.

Tumidajskiego 13.

Data dostarczenia probki: 06.11.2019

Stan

prébki

bez zastrzezen

Prébke pobrat:

Probke dostarczyt:

Pracownik CBiDGP

wg PN-EN ISO 5667-13

2011 (S.j*- A)
Pracownik CBiDGP

Numer prébki

15883/01/S/19

Data/godzina pobierania probki

2019-11-06

Miejsce pobierania probki / opis

osad sciekowy

Oczyszczalnia Sciekéw w Bieczu ul. Tumidajskiego13 /

Rodzaj probki

Osady

S

Parametr

Metoda badawcza/
Metoda oznaczenia

Jednostka

Zakres
wykonania
oznaczenia

Wyniki badan / Niepewnos¢

Sucha masa (sucha
pozostato$c¢)

PN-EN 12880:2004
Wagowo

[%]

0.5-99.9

13.3

Liczba zywych jaj pasozytow
jelitowych: Ascaris sp.,
Trichuris sp., Toxocara sp.

PB-106/02.2012 wyd. Il z dnia
01.02.2012r.
Flotacja/obserwacja
mikroskopowa

[liczba jaj pasoz./kg
s.m.]

Substancje organiczne
(straty przy prazeniu) -LOI

PN-EN 12879:2004
Wagowo

[% s.m.]

0.5-90

70.7

Azot amonowy

PB-091/02.2012 wyd. Il z dnia
01.02.2012r.
Spektrofotometrycznie

[% Nypgs.m.]

0.01-2.00

0.35

+0.07|

Azot ogolny

PB-090/02.2012 wyd. Il z dnia
01.02.2012r.
Spektrofotometrycznie

[% Ns.m.]

0.01-10.0

8.2

pH

PN-EN 12176:2004
Potencjometrycznie

[pH]

6.9

Obecnos$¢ bakterii
chorobotwérczych z rodzajul
Salmonella

PB-105/02.2012 wyd. Il z dnia
01.02.2012r.
metoda hodowlana z
potwierdzeniem biochemicznym |
serologicznym

[obecnos¢/100g]

nieobecne

Chrom

PB-114/08.2013 wyd. V z dnia
06.08.2013r.
ICP-OES

[mg/kg s.m.]

5.0-5000

<5.0

Cynk

PB-114/08.2013 wyd. V z dnia
06.08.2013r.
ICP-OES

[mg/kg s.m.]

5.00-100000

231

181

Miedz

PB-114/08.2013 wyd. V z dnia
06.08.2013r.
ICP-OES

[mg/kg s.m.]

5.00-10000

58.8

Nikiel

PB-114/08.2013 wyd. V z dnia
06.08.2013r.
ICP-OES

[mg/kg s.m.]

5.00-5000

5.60

Otow

PB-114/08.2013 wyd. V z dnia
06.08.2013r.
ICP-OES

[mg/kg s.m.]

5.00-10000

<5.00

Rte¢

PB-076/10.2012 wyd. VI z dnia
10.10.2012r.
Absorpcyjna spektrometria
atomowa z technikg amalgamacii

[mg/kg s.m.]

0.25-100

0.51

10.10

Kadm

PB-114/08.2019 wyd. IX z dnia
01.08.2019r.
ICP-OES

[mg/kg s.m.]

0.50-200

<0.50

Fosfor ogélny

PB-114/08.2019 wyd. IX z dnia
01.08.2019r.
ICP-OES

[% P s.m.]

0.001-5.0

0.62

10.19




Sprawozdanie z badan

CBiDGP Sp. z 0.0. Nr 18854/ZL/19

z dnia 25.11.2019

Strona: 3

Stron: 3

Zatacznik nr 2/1 do PO-17, wydanie VIl z 31.07.2019 r.

Nazwa klienta:

MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALEJ W BIECZU SPOLKA Z

OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
38-340 BIECZ, RYNEK 18

Miejsce pobierania probki: Oczyszczalnia Sciekéw w Bieczu ul. Prébke pobrat:

Tumidajskiego 13.

Data dostarczenia probki: 06.11.2019 Probke dostarczyt:
Stan prébki

bez zastrzezen

Pracownik CBiDGP

wg PN-EN ISO 5667-13
2011 (S.j*- A)
Pracownik CBiDGP

Numer prébki

15883/01/S/19

Data/godzina pobierania probki

2019-11-06

Miejsce pobierania probki / opis

Oczyszczalnia Sciekéw w Bieczu ul. Tumidajskiego13 /

osad sciekowy

Rodzaj prébki Osady
Zakres
S.jH Parametr |\I>|/Ietoda badawczg/ Jednostka wykonania Wyniki badan / Niepewnos$¢
etoda oznaczenia .
Oznaczenia
PB-114/08.2019 wyd. IX z dnia
A Magnez 01.08.2019r. [% s.m.] 0.0005-5.00 0.23
ICP-OES +0.07]
PB-114/08.2019 wyd. IX z dnia
A Wapn 01.08.2019r. [% s.m.] 0.00050-30.0 1.03
ICP-OES

Wartos¢ pH w zawiesinie w temperaturze 20 st. C
Dokumenty wycofane bez zastagpienia: PN-EN 12879:2004

Data rozpoczecia badan: 06.11.2019
Data zakonczenia badan:21.11.2019

Niepewno$¢: niepewnosc¢ rozszerzona poboru i oznaczenia dla p=95% i wspétczynnika rozszerzenia k=2.

*S.j. - symbol jako$ci metody badawczej: A - metoda akredytowana przez PCA, jest zamieszczona w zakresie akredytacji PCA nr AB 418,
Zamieszczone w sprawozdaniu informacje dotyczace miejsca i opisu probki zostaty uzyskane od klienta.

Uwagi:

Badana prdbka osadu $ciekowego pod wzgledem bakteriologicznym parazytologicznym oraz ze wzgledu na zawartos¢ metali ciezkich spetnia
wymagania dla komunalnych osadéw $ciekowych stosowanych
- w rolnictwie oraz do rekultywacji gruntéw na cele rolne

- do rekultywacji terendw na cele nierolne

- przy stosowaniu gruntow do okreslonych potrzeb wynikajacych z planéw gospodarki odpadami, planéw zagospodarowania przestrzennego lub decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, do uprawy roslin przeznaczonych do produkcji kompostu, do uprawy roslin nieprzeznaczonych do
spozycia i produkcji pasz )
Ocene przeprowadzono w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie komunalnych osadéw Sciekowych (Dziennik
Ustaw z dnia 6 lutego , poz.257).

Laboratorium o$wiadcza, ze wyniki odnoszg sie wytacznie do badanej(ych) probki(ek). Niniejsze sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢
powielane inaczej niz w catosci.
Daty wykonania poszczegodlnych badan sg identyfikowalne poprzez zapisy prowadzone w laboratorium.

*KONIEC SPRAWOZDANIA*
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Ledziny, 2019.11.25

Zatgcznik do sprawozdania nr 18854/ZL/19

AB 418

akredytacja w zakresie badan srodowiska
naturalnego i Srodowiska pracy

MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI
KOMUNALEJ W BIECZU SPOLKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA

ul. RYNEK 18

38-340 BIECZ

akredytacja w zakresie badan
nieniszczacych i mechanicznych

PCA

Frosmr Gostons
ARRECYHT

Niniejszym informujemy, ze data sprzedazy
to dzien 2019.11.25

AP QWG

akredytacja w zakresie wzorcowania
przyrzadéw pomiarowych wielkosci
elektrycznych

AR Q0

akredytacja dziatalnosci inspekcyjnej
urzadzen eksploatowanych w podziemnych
zakladach gérniczych

PCA

Foosnr Gryiem
A
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ALTS

wyrobow

adresat x 1
DZ -alax 1
[SO 9001
IS0 14001
IS0 27001
PN-N 18001

zakresy akredytacji zamieszczone sg
na stronie www.pca.gov.pl



http://www.cbidgp.pl
mailto:cbidgp@cbidgp.pl
www.pca.gov.pl

		2019-11-25T17:55:00+0000
	Not specified




