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BADAKIA

OSRODEK BADAN
SRODOWISKA
| ZAGROZEN NATURALNYCH

Posiada akredytacje
AB 418 w zakresie:

Badan i pomiaréw

w srodowisku pracy:

* pobierania probek powietrza,

* oznaczania stezen substanc;ji
chemicznych i pytowych,

» pomiaru hatasu, drgan,
oswietlenia, pol elektro-
magnetycznych.

Badan i pomiaréw

w srodowisku ogéinym:

* pobierania probek gazéw
odlotowych,

* 0znaczania stezen substancji
chemicznych i pytowych
w gazach odlotowych,

« pomiaru emisji do powietrza,
hatasu, pdl elektromagne-
tycznych.

Pobierania prébek:

» wod powierzchniowych,
podziemnych, przeznaczonych
do spozycia,

* Sciekow,

» osadow Sciekowych.

Badan fizyko-chemicznych:

* wod i Sciekow,

* wyciggow wodnych,

* osadow i odpadéw,

« gleb/gruntéw,

« produktow naftowych,

* substancji chemicznych.

Badan mikrobiologicznych:

*wod,

» osadow Sciekowych.

Badan spalin pojazdow

gorniczych.
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 18856/ZL/19

wykonano wg umowy nr CBO-71/19

Nr zlecenia wg CBIiDGP: 4/19/00268

MIEJSKIE PRZEDSIEBIORS'[WO GOSPODARKI
KOMUNALEJ W BIE’CZU SPOLKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA

38-340 BIECZ, ul. RYNEK 18

Zgodnie ze zleceniem i przeprowadzonymi uzgodnieniami
wykonano badania w jednej prébce.

Liczba stron zawartych w sprawozdaniu: 3.

Sprawozdanie sporzadzit: .
mgr inz. Matgorzata Swieczak Specjalista ds. Badan Srodowiska i

Zagrozen Naturalnych

Sprawozdanie autoryzowat:

Podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez:
Irena Malczyk Kierownik Pracowni Obstugi Klienta

Zatwierdzit: ,
mgr Monika Mroczka Z-ca Dyrektora Osrodka Badan Srodowiska i

Zagrozen Naturalnych

Ledziny, dn. 25.11.2019
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Nr 18856/ZL/19
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Nazwa klienta:

38-340 BIECZ, RYNEK 18

Miejsce pobierania probki: Oczyszczalnia Sciekéw w Bieczu ul.

Tumidajskiego13.

Data dostarczenia probki: 06.11.2019

Prébke pobrat:

Probke dostarczyt:

MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALEJ W BIECZU SPOLKA Z
OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

Pracownik CBiDGP

wg PB-162/10.2013 (S.j*-
A) wyd. Il z dnia
23.10.2013r.

Pracownik CBiDGP

Stan probki bez zastrzezen
Numer prébki 15885/01/S/19
Data/godzina pobierania probki 2019-11-06
Mieisce pobierania probki / opis Oczyszczalnia Sciekéw w Bieczu ul. Tumidajskiego13 /
jscep P P odpad o kodzie 19 08 01 (skratki)
Rodzaj probki Odpady
Zakres
S.jH Parametr Metoda badawcza/ Jednostka wykonania Wyniki badan / Niepewnosé
Metoda oznaczenia )
oznaczenia
A Chlorki PN-ISO 9297:1994 [mg/kg s.m. CI] 100 - 10000 <100
Miareczkowo
A Fluorki SO 10359-1:1992 [mg/kg s.m.] 1.00 - 100 <1.00
Potencjometrycznie
A Siarczany PN-ISO 9280:2002 [mg/kg s.m. SO, 200 - 50000 1400
Wagowo +150
A State zwigzki rozpuszczone PN-EN 15216:2010 [mg/kg s.m.] 100 - 500000 2200
(TDS) Wagowo +350
PN-EN ISO 11885:2009
A Cynk ICP-OES [mg/kg s.m.] 0.20-5000 <0.20
PN-EN ISO 11885:2009
A Kadm ICP-OES [mgrkg s.m.] 0.010-1000 <0.010
N PN-EN ISO 11885:2009
A Miedz ICP-OES [mg/kg s.m.] 0.050-1000 <0.050
. PN-EN ISO 11885:2009
A Molibden ICP-OES [mg/kg s.m.] 0.20-1000 <0.20
PN-EN I1SO 11885:2009
A Arsen |CP-OES [mg/kg s.m.] 0.50-500 <0.50
. PN-EN ISO 11885:2009
A Otéw |CP-OES [mg/kg s.m.] 0.10-1000 <0.10
. PN-EN ISO 11885:2009
A Nikiel ICP-OES [mg/kg s.m.] 0.10-1000 <0.10
PN-EN ISO 11885:2009
A Chrom ICP-OES [mg/kg s.m.] 0.050-5000 <0.050
PN-EN ISO 11885:2009
A Antymon ICP-OES [mg/kg s.m.] 0.50-1000 <0.50
A Bar PN-EN ISO 118852009 [mg/kg s.m.] 0.10-5000 0.75
ICP-OES +0.21
Rozpuszczony wegiel PN-EN 1484:1999
A P ony weg Wysokotemperaturowe spalanie |  [mg/kg s.m. C] 10.0-10000 210
organiczny z detekcja IR 59
PB-076/10.2012 wyd. VI z dnia
A 10.10.2012r.
N <
A Rte¢ Absorpcyjna spekirometria [mg/kg s.m.] 0.010-5.00 0.010
atomowa z technikg amalgamac;ji




Sprawozdanie z badan Strona: 3

CBIDGP Sp. 2 0.0. Nr 18856/ZL/19

z dnia 25.11.2019 Stron: 3

Zatacznik nr 2/1 do PO-17, wydanie VIl z 31.07.2019 r.

Nazwa klienta: MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALEJ W BIECZU SPOLKA Z
OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
38-340 BIECZ, RYNEK 18

Miejsce pobierania probki: Oczyszczalnia Sciekéw w Bieczu ul. Prébke pobrat: Pracownik CBiDGP
Tumidajskiego13. wg PB-162/10.2013 (S.j*-
A) wyd. Il z dnia
23.10.2013r.
Data dostarczenia probki: 06.11.2019 Prébke dostarczyl: Pracownik CBiDGP
Stan probki bez zastrzezen
Numer prébki 15885/01/S/19
Data/godzina pobierania probki 2019-11-06
- . . L . Oczyszczalnia Sciekéw w Bieczu ul. Tumidajskiego13 /
Miejsce pobierania prébki / opis odpad o kodzie 19 08 01 (skratki)
Rodzaj probki Odpady
Zakres
S.jH Parametr Metoda badawcza/ Jednostka wykonania Wyniki badan / Niepewnosé
Metoda oznaczenia )
oznaczenia
PN-ISO 9965:2001
A Selen HG-AAS [mg/kg s.m.] 0.10-2.0 <0.10

Badania odpadu wykonano metodami akredytowanymi w ramach elastycznego zakresu akredytaciji. Lista badan objetych zakresem elastycznym
dostepna jest w Laboratorium i udostepniana na kazde zadanie klienta.

Data rozpoczecia badan: 06.11.2019
Data zakonczenia badan:21.11.2019

Niepewno$¢: niepewnosc¢ rozszerzona poboru i oznaczenia dla p=95% i wspétczynnika rozszerzenia k=2.

* S.j. - symbol jako$ci metody badawczej: A - metoda akredytowana przez PCA, jest zamieszczona w zakresie akredytacji PCA nr AB 418,
Zamieszczone w sprawozdaniu informacje dotyczace miejsca i opisu probki zostaty uzyskane od klienta.

UWAGI:
Wyciag wodny do testu wymywalnosci sporzadzono wg normy PN-EN 12457-4:2006
Stosunek ciecz/faza stata =10 I/ kg

Laboratorium o$wiadcza, ze wyniki odnoszg sie wytgcznie do badanej(ych) prébki(ek). Niniejsze sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢
powielane inaczej niz w catosci.
Daty wykonania poszczegdlnych badan sg identyfikowalne poprzez zapisy prowadzone w laboratorium.

*KONIEC SPRAWOZDANIA*
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Ledziny, 2019.11.25

Zatgcznik do sprawozdania nr 18856/ZL/19

AB 418

akredytacja w zakresie badan srodowiska
naturalnego i Srodowiska pracy

MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI
KOMUNALEJ W BIECZU SPOLKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA

ul. RYNEK 18

38-340 BIECZ

akredytacja w zakresie badan
nieniszczacych i mechanicznych

PCA

Frosmr Gostons
ARRECYHT

Niniejszym informujemy, ze data sprzedazy
to dzien 2019.11.25

AP QWG

akredytacja w zakresie wzorcowania
przyrzadéw pomiarowych wielkosci
elektrycznych

AR Q0

akredytacja dziatalnosci inspekcyjnej
urzadzen eksploatowanych w podziemnych
zakladach gérniczych

PCA

Foosnr Gryiem
A
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wyrobow

adresat x 1
DZ -alax 1
[SO 9001
IS0 14001
IS0 27001
PN-N 18001

zakresy akredytacji zamieszczone sg
na stronie www.pca.gov.pl
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